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                   SPECIFICATIE    TEHNICA 

             Pompa apa pt car endoscopie 

 

 

POMPA APA – pompa pentru apa necesara in cadrul procedurilor endoscopice pt 
curatarea tubului digestiv. Acesta are posibilitatea de irigare a apei prin canalul suplimentar de 
jet de apa al endescopului sau prin canalul de biopsie si posibilitatea de incalzire a apei pentru 
a evita aparitia colonului spastic. Este necesar o putere debit prin canalul de biopsie cu valori de 
: 0-600ml/min si putere debit prin canalul suplimentar de jet de apa : 0-280ml/min. Compatibila 
cu processor FujiFilm VP -3500HD si sursa de lumina FujiFilm –XL 4450. 
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